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le carnet de métrologie et 

la notice d'utilisation 

doivent accompagner l'instrument 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Désignation de l'instrument: Cinémomètre _________ _ 

Numéro de série: 16899 ________________ _ 

Marque: L.T.1 _________________ _ 

Modèle: Ultralyte LR ______________ _ 

Décision d'approbation: N ° 01.00.251.002.1 du 16/10/2001 

N ° F. 06.J .0585 du 19/05/2006

Tension d'alimentation : 3 Volts 

Année de construction : 2006 

---------------

---------------

Nom du fournisseur: Mercura S.A.S 

ZA Les Gailletrous, rue Louis Pasteur 

41260 La Chaussée St Victor 

tel : 02 54 57 52 52 / fax : 02 54 56 8000 
Date de fin de garantie: ________________ _ 
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Date de mise en service 
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Maître Valentin SIMONNET - 
Avocat au Barreau de Paris - 
contact@simonnetavocat.fr 



3 - VÉRIFICA TIONS RÉGLEMENT AIRES 
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D ATE 

11 MAI 2022 

0 't MAI 2023 

,. 

ORG ANISME CHARGE DU CONTRÔLE Il NATURE DES CONTRÔLES EFFECTUES 

SGS ,Automotive Services 

1 Place du Gué de Maulny 

1iooo LE MANS 
Tél. 02 43 41 41 41 - Fax 02 43 16 33 43 

sps Automotive Service,
1 Place du Gué de Maulny 

72000 LE MANS 

î�l. 02 43 4141 41 - Fax 02 43 16 33 4J 

VérificaJion ..eériodique du cinémomètre 
N° ... .A..b..il,:J:,, ...... L'instrument a été 
accepté et revêtu de la marque de 
vérification périodique. 

Site de conrr6lo I A 11 • PARÇÉ/SARTHE 

Vérificjlti.9",P.ériodique du cinémomètre 
N° . ..,Ll .. 6. .. 11�.�---··· L'instrument a été 
accepté et revêtu de la marque de 
vérification périodique. 

Site de contrôle : A 11 - PARCÉ/SARTHE 
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